GMINA STEPNICA

2z 5. Urzad Gminy w Stepnicy

72-112 Stepnica, ul. Kosciuszki 4 . . '

tel 091 4188521 fax 091 4188580 Stepnica, dnia 23 lutego 2012,

A0S.271.12.2012

WYJASNIENIE TRESCI ]
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot. zaméwienia publicznego pn.

»Zakup sprzetu medycznego wraz z dostawa, montazem i szkoleniem personelu na
potrzeby Szpitala w Goleniowie”

Dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 1 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych informuje, iz wplynely nastepujgce zapytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajgcy dopusci optyke histeroskopowsa o kacie patrzenia 30 stopni?
Odpowiedz

Tak.

Pytanie nr2
- Czy Zamawiajgcy dopusci histeroskop diagnostyczno-operacyjny wraz z resektoskopem, w
ktérym optyka mocowana jest do ptaszcza za pomocy obrotowe] zapinki?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy dopusci $wiattowéd o srednicy 3,5 mm, poniewaz taki rodzaj Swiattowodu jest
dedykowany do optyki $rednicy 4,0 mm? '

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajgcy dopusci plaszez nieobrotowy wewnetrzny z kanatem instrumentowym 5 Fr?
Odpowiedz :
Zamawiajacy dopuszcza ptaszcz nieobrotowy, pozostate parametry zgodnie z SIWZ,

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajgcy dopusci pompg o rozdzielczosci regulacji cisnienia wyjSciowego wartosci
minimalnej 10 mmHg?

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy dopusci pompe z funkcjg petnej regulacji cisnienia nominainego w zakresie 0-
200 mmHg?

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami SIWZ




Pytanie nr 7

Czy Zamawiajgcy dopusci zamiast funkeji detekcji rodzaju podtaczonego instrumentu oraz
mozliwoéci rozbudowy o system pomiaru deficytu ptyndéw, pompe ssgco-ptuczacy o dwdch
trybach pracy: histeroskopii/laparoskopii, z automatycznym doborem parametréw zakresu pracy
(ci$nienie-przeptyw) w zalezno$ci od podigczonych drendw do laparoskopii badz histeroskopii?
Oferowana pompa posiada tryb histeroskopowy o parametrach przeptywu 0-500 ml/min i
ciSnienia 0-200 mmHg oraz tryb laparoskopowy o parametrach przeptywu 0-1000 mi/min |
cisnienia 0-400 mmHg.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 8
Prosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych z tytutu nieterminowego wykonania umowy
do poziomu 0,5% wartosci wynagrodzenia netto za kazdy dzien opéznienia.
Prosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych z tytutu nie usunigcia w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi wad do poziomu 0,5% wartosci wynagrodzenia netto za kazdy dzien opéznienia.
Odpowiedz
Zapisy wzoru umowy § 12 ust. 1 otrzymuja brzmienie:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytulu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia,

b) z tytulu nie usuniecia w okreslonym terminie przez Zamawiajgcego terminie
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji jakosci lub rekojmi wad w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier
opéznienia

Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé skiadania ofert cze$ciowych?

Odpowiedz

Zamawiajacy zgodnie z SIWZ nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze§ciowych.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajacy dopusci lampeg polegajacg na naswietlaniu skory dziecka promieniowaniem
$wietinym o zakresie widmowym 450-500 nm (promieniowanie niebieskie o maksymainej dt. fali
470 nm), ktore skutkuje zmniejszeniem stgzenia bilirubiny we krwi. ,
Odpowiedz

Tak, Zamawiajacy dopusci przedmiotowg lampe.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiajacy dopusci lampe bez licznika czasu pracy ? W zaoferowanej nie jest wymagane
stosowanie licznika czasu pracy lampy poniewaz diody LED charakteryzujg sie bardzo diugg
zywotnoscig pracy (ponad > 50.000 h) o

Odpowiedz

Nie, Zamawiajacy nie dopusci lampy bez licznika czasu pracy.

Jednoczesnie Zamawiajgcy przypomina, iz wymaga lampy do uzytku w lozeczky
noworodkowym (umieszczona w t6zeczku).

Pytanie 12-dotyczy punktu 1,2

Czy Zamawiajacy zaakceptuje rozwigzanie w postaci lampy typu LED skiadajacej sie z
mobilnego Zzrodia $wiatla, przewodu i wkladki swiattowodowej o duzym rozmiarze. Rozwigzanie
to umozliwia efektywng fototerapie w t6zeczku, inkubatorze a takze w kontakcie z opiekunem,
personelem?




Odpowied:z
Tak Zamawiajacy zaakceptuje powyzsze rozwigzanie.

Pytanie 13 - dotyczy punktu 3

Czy Zamawiajacy dopusci szczytowg diugoscé fali 440-460 nm?
Odpowiedz

Tak, Zamawiajacy dopusci powyzsze.

Pytanie 14 - dotyczy pkt. 5 karty gwarancji oraz §9 ust. 4 wzoru umowy

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang w/w zapiséw na nastepujacy: "W przypadku gdy
usuwanie wad trwa dtuzej niz 5 dni Wykonawca zobowigzany jest zapewnié sprzet zastepczy o
réwnowaznych parametrach. W razie nie dostarczenia sprzetu zastepczego Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 0,2% wartosci sprzetu, ktory ulegt awarii, za kazdy dzier”.
Odpowiedz

Zapisy karty gwarancji pozostajg bez zmian.

Pytanie 15 - dotyczy §9 ust. 3 oraz §10 ust. 5 wzoru umowy

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg, aby termin na usuniecie usterek wyznaczony przez
Zamawiajgcego byt ,nie krétszy niz 5 dni roboczych”? .

Nalezy zwrdci¢ uwage, iz na czynnosci serwisowe skladajg sie: dojazd serwisu, diagnoza
usterki, naprawa lub wymiana czeéci. Ponadto w przypadku braku czeéci w magazynie, lub tez
elementéw potrzebnych w celu dokonania naprawy urzadzenia zachodzi koniecznosé
sprowadzenia ich spoza granic Polski. Tym sposobem Wykonawca bedzie miat wystarczajgca
ilo$¢ czasu na podjecie stosownych dziatan.

Odpowiedz

Zapisy SIWZ i wzér umowy w tym zakresie pozostajg bez zmian

Pytanie 16 — dotyczy §10 ust. 5 wzoru umowy

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na Zmiane zapisu:

.Nie usuniecie przez Wykonawce wad w terminie uprawnia Zamawiajgcego do zlecenia ich
usunigcia na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kar
umownych”

na nastepujacy:

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad w terminie Zamawiajgcy zachowuje
Uprawnienia przystugujace mu na podstawie Umowy i przepiséw ogéinych.”

Odpowiedz

Zapisy wzoru umowy § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
-Nie usuniecie przez Wykonawce wad w terminie uprawnia Zamawiajgcego do zlecenia ich

usunigcia na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy”.

Pytanie 17 -~ dotyczy § 10 ust. 2

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zréwnanie okresu rekojmi z okresem gwarancji?
Wydtuzenie okresu rekojmi spowodowatoby wzrost ryzyka, a tym samym wzrost ceny oferty.
Odpowiedz

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostajg bez zmian.




Pytanie nr 18

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane w/w zapisu na nastgpujacy: ,Mozliwosé zglaszania
usterek pod numerem telefonu..... W godzinach pracy serwisu oraz pod numerem faxu.....
24h/dobe”? '

Odpowiedz

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 19
Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na rozdzielenie przedmiotu zamoéwienia:
1. Histeroskop diagnostyczno-operacyjny wraz =z rektoskopem- szt 1 wymagania
szczegotowe zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ.
2. Lampa do fototerapii {6zeczkowa — szt 1 wymagania szczegdtowe zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do SIWZ
na dwa oddzielne pakiety i umoziiwi ziozenie ofert czesciowych do poszczegdinych pakietow?
Odpowiedz
Nie, zgodnie z SIWZ, Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert czedciowych, tym
samym nie wyraza zgody na rozdzielenie przedmiotu zamodwienia.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydiuzenie czasu oczekiwania na usuniecie awarii z 5 do
max. 7 dni roboczych?

Odpowieds

Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiang zapisow pkt. 5 Zatgcznika nr 3 i Zatacznika nr 4 do
SIWZ z zapisu: ,W przypadku gdy usuwanie wad trwa diuzej niz 5 dni Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ sprzet zastepczy o réwnowaznych parametrach, pod rygorem dodatkowego
obcigzenia wykonawcy szkodami wynikiymi z niedopetnienia tego obowigzku (jak koszty najmu
sprzgtu zastepczego, zaptacone przez Zamawiajgcego odszkodowania czy utracone korzysci)
Na zapis: W przypadku gdy usuwanie wad trwa diuzej niz 7 dni Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ sprzet zastepczy o réwnowaznych parametrach, pod rygorem dodatkowego
obcigzenia Wykonawcy szkodami wynikiymi z niedopeinienia obowigzku ) jak koszty najmu
sprzetu zastgpczego, zaptacone przez Zamawiajgcego odszkodowania czy utracone korzysci)”
Odpowiedz

Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na mozliwosé zgtaszania usterek 24h/dobe jedynie za pomocyg
faxu?

Odpowiedz

Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na podzielenie przedmiotu zamdwienia na dwa oddzielne
pakiety: Pakiet 1 Histeroskop diagnostyczo-operacyjny wraz z rektoskopem i Pakiet 2 lampa do
fototerapii t6zeczkowa oraz dopusci mozliwosé skladania ofert czesciowych (na poszczegdlne

pakiety)?




Odpowiedz
Nie, zgodnie z SIWZ, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Pytanie nr 24

Zwracamy sie z prosba o wydzielenie z pakietu ogéinego zalgcznika nr 2 tj. Lampa z dicdami
LED do fototerapii do uzytku w tozeczku noworodkowym i Utworzenie oddzielnego pakietu
Wydzielenie wiw pozycji pozwoli na ziozenie oferty w przetargu wytacznemu dystrybutorowi
producenta a co za tym idzie pozwoli na obnizenie kosztéw zakupu sprzetu.

Odpowiedz

Zgodnie z SIWZ, Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert czesciowych.

Pytanie nr 25

Czy zamawiajgcy wymaga zaoferowania dwoch urzadzen, pracujgcych niezaleznie tzn.
rektoskopu i histeroskopu?

Odpowiedz

Tak. Uszczegétowienie zatgcznika nr 1 do SIWZ:

Zamawiajacy wymaga zaoferowania resektoskopu o parametrach zgodnych z odpowiedziami
na pytania oraz SIWZ,

Histeroskop kompaktowy — prosty, optyka o kacie patrzenia od 20 do 22st. Ze zintegrowanymi
kanatami naplywu/odptywu, z odgietym okularem, z kranikami z tworzywa umozliwiajacymi ich
demontaz i wymiane przez personel w warunkach sterylnych Sali operacyjnej bez uzycia
dodatkowych narzedzi. Srednica Zewnetrzna 5mm-5,5mm. Kanat roboczy w osi urzadzenia o
Srednicy min. 5Fr. Diugo$c robocza w zakresie od 210mm do 220mm, odtgczany ergonomiczny
uchwyt reczny w zestawie. Dedykowany kosz metalowy do sterylizacji w autoklawie, o
wymiarach 130x470x75mm (+/- 2%)

Pytanie nr 26

Czy zamawiajgcy dopusci $wiattowdd o srednicy wigzki Swiattowodowej 2,5 mm dedykowanej
do optyk sSrednicy 4mm? Srednica wigzki Swiatlowodowej decyduje o ilogci i jakosci
transmitowanego strumienia $wiatta, nie zag $rednica calego $wiattowodu.

Qdpowiedz

Tak.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiajgcy podajgc parametry Swiatiowodu oraz ptaszczy miat na mysli wartosci

minimalne? Podanie wartosci w dotychczasowy, tak precyzyjny sposéb moze wskazywaé na

konkretnego producenta i uniemozliwiaé zaoferowanie sprzetu o lepszych parametrach oraz

utrudnia¢ uczciwg konkurencje.

Odpowiedz

Tak, w przypadku Swiattowodu Zamawiajacy migt na mysli wartoéci minimalne. Nie w przypadku
' ptaszczy Zamawiajgcy miat na mysli: plaszcz zewnetrzny <26Fr, plaszcz wewnetrzny<24Fr.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie histeroskopu operacyjnego o nastepujacych
parametrach:

Optyka o kacie patrzenia 12st,

Srednica zewnetrzna 5,4 mm




Kanat roboczy $rednicy 7Fr

o} cigglym przeptywie z prostym kanatem roboczym w osi histeroskopu?
Odpowiedz

Tak

Pytanie nr 29

Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie resektoskopu o Srednicy plaszczy 22,5/25,5Fr lub
24/27 Fr?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie plaszczy srednicy: zewnetrzny<26Fr, wewnetrzny<24Fr.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie resektoskopu o srednicy plaszczy 7,2/7 .8 mm?
Odpowiedz

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiajgcy wymaga dwdch plaszczy Srednicy 24Fr jeden, wewnetrzny i drugi 26Fr
Wyposazone w obturator z ciaglym przeptywem czy jednego plaszcza Srednicy 24Fr na
koricéwee dystainej plaszcza rozszerzajgcego sie do $rednicy 26Fr i wyposazonego w obturator
z ciggtym przeplywem?

Odpowieds

Zgodnie z zapisami SIWZ




